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C/ YUNQUE 9 NAVE 11A 
TRES CANTOS 28760 MADRID 

DATOS DEL CLIENTE:

VICTOR MARTINEZ

victor@laetus.es

INFORME DE ENSAYO Nº 2491/2023
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA:

1 L plásticoEnvase

LAETUS SPORT SL

05/06/2023Fecha Recepción

07/06/2023Fecha Final Análisis
Fecha Inicio Analisis 05/06/2023

Fecha Emisión Informe 08/06/2023

ÚLTIMA BOYAPunto de toma de muestra:

PNT-9308 (puntual)Protocolo de toma de muestra:

INFORMACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRA:

BIENDA S.A.Toma de muestra realizada por:

AGUA CONTINENTALTipo de muestra:

Fecha Toma Muestra 05/06/2023 10:50
RefrigeradaModo de conservación en transporte

OBSERVACIONES
   Temperatura "in situ" °C24 PNT-9601 

   pH "in situ" 9,4 PNT-9003*

   Oxigeno disuelto "in situ" mg O2/l13,9 PNT-0807*

   Conductividad (25 º C) "in situ" µS/cm682 PNT-9003*

LÍMITESUNIDADES RESULTADOSMÉTODO

   Sólidos en suspensión <50mg/l 41 PNT-9901 

   Turbidez <20UNF 31 PNT-9342 

   DQO <250mg/l 31 PNT-0804* 

   Fósforo Total <4mg P/l <2 PNT-1502*

   Recuento de Enterococos <200UFC/100ml 20 PNT-0104*

   Recuento de Escherichia Coli <500UFC/100ml 21 PNT-0102 

   Recuento de Coliformes Totales <100.000UFC/100ml 12000 PNT-0102 

Este informe no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente sin el consentimiento de BIENDA, S.A. 
El orignal de este documento está guardado en el servidor de BIENDA, S.A.
Los análisis hacen referencia exclusivamente a las muestras recogidas en el dia/hora indicada en este informe.
El valor de incertidumbre está a disposición del cliente. Incertidumbre expandida para k=2.

Belén Rodríguez Pardo
Responsable de Laboratorio
Autorizado por Roberto Pozuelo Álvarez
Director técnico
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